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THERMOMETER CALIBRATION  
ŠTELOVANJE TERMOMETRA 

 
METOD SA LEDENOM TAČKOM 
 

  Napunite jedan izolovan kontejner kao što je termos sa širim otvorom mešavinom 
ledenih kockica i vode. 
 

  Termos mora biti ispunjen kockicama leda od vrha do dna kako bi se dostigla 
temperatura od 32° F. Ako je potrebno, dodajte led tokom procesa. 
 

  Kada se vodena mešavina stabilizuje nakon 4 ili 5 minuta, ubacite termometar koji 
štelujete do određene dubine.  
 

  Pazite da je vrh instrumenta iznad dna, i jednu inču od zidova termosa, kako bi se 
izbegla pogrešna kalibracija.   

 
  Ukoliko termometar ne pokazuje +/- 2° od 32° F, naštelujte termometar pravilno. 

 
Metod sa ledenom tačkom dozvoljava kalibraciju u okvirima 0.1°F 
 
 
Metod tačke ključanja 
 

  Nakon što je voda u termometru dostigla tačku ključanja, ubacite 
termometar do određene dubine. Tačka ključanja u državi Viskonsin je 
212° F. 
 

  Pazite da je vrh termometra najmanje dve inče od dna, tj. zidova 
termometra. 
 

  Ukoliko termometar ne pokazuje +/- 2° od 212° F, naštelujte 
termometar pravilno. 
 

 
Metod sa ledenom tačkom dozvoljava kalibraciju u okvirima 1.0° F 
 
 

 
DEZINFIKUJTE TERMOMETAR PRE UPOTREBE I KOD RAZLIČITIH PROIZVODA 

I 
ŠTELUJTE TERMOMETRE ČESTO !! 

 


